
臨床用女性骨盤部トレーナーMk3　アドバンス
160905

160924
子宮モジュール 5（後屈）
経産

160925
子宮モジュール 6
（妊娠10週～12週）

160926
子宮モジュール 7
（妊娠14週～16週）

160920
子宮モジュール 1（正常）
未経産

160921
子宮モジュール 2（筋腫 大）
未経産_外反症

160922
子宮モジュール 3（筋腫 小）
未経産_子宮頸管ポリープ

160923
子宮モジュール 4（卵巣嚢胞）
経産

・会陰と骨格のランドマークを含む骨盤部の構造の認識
・膣の指診
・双手診
・子宮頸部のスミアの手順（膣鏡の使用を含む）
・直腸の指診

子宮モジュールは腹壁インサートを装着し
た状態で触診をしてください。腹壁を介さず、
モジュール天面のウレタンフォームを直接加
圧すると破損しますのでお避け下さい。

子宮モジュールの入れ替えを行う際は、腹壁
インサートを取りはずし、必ず両手を使って
とりかえをしてください。片手での取り替えは、
モジュールの歪みや変形の原因となります。

GOOD BAD

GOOD BAD

■触診するときは■

■モジュールの入れ替えは■

Skills


